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Věstník MZd ČR, částka 2/2017
Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků

(dále jen „Komise“)

 

Ministerstvo  zdravotnictví  zveřejňuje  doporučující  stanoviska  k  žádostem  poskytovatelů  o
schválení nákupu přístrojových zdravotnických prostředků.

 

Stanoviska ze dne 24.3.2016

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Doporučeno umístění a provoz magnetické rezonance (MR 1,5T)

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Doporučeno umístění a provoz gamakamery SPECT

Doporučeno umístění a provoz gamakamery SPECT/CT

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Doporučeno umístění a provoz skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Doporučeno umístění a provoz gamakamery SPECT/CT

Doporučeno umístění a provoz ozařovače transfuzních přípravků

Nemocnice Strakonice, a.s.

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje

Doporučeno umístění a provoz skiaskopického RTG přístroje

Nemocnice Písek, a.s.

Doporučeno umístění a provoz skiaskopického RTG přístroje

Nemocnice Tábor, a.s.

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
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Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje (1)

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje (2)

Doporučeno umístění a provoz skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje

Klatovská nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz gamakamery SPECT/CT

Doporučeno umístění a provoz hmotnostního spektrometru

Masarykův onkologický ústav

Doporučeno umístění a provoz gamakamery SPECT/CT

Doporučeno umístění a provoz lineárního urychlovače (LU 2)

Doporučeno umístění a provoz lineárního urychlovače (LU 3)

DIMED s.r.o., Praha

Doporučeno umístění a provoz gamakamery SPECT/CT v Chrudimi

Středomoravská nemocniční a.s.

Doporučeno umístění a provoz skiaskopického RTG přístroje v Nemocnici Prostějov

Nemocnice Šumperk a.s.

Doporučeno umístění a provoz magnetické rezonance (MR 1,5T)

Vojenská nemocnice Olomouc

Doporučeno umístění a provoz magnetické rezonance (MR 1,5T)

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje s C ramenem

Fakultní nemocnice Ostrava

Doporučeno umístění a provoz hmotnostního spektrometru (LC-MS systém)

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz mamografu

NEMOS Sokolov s.r.o.

Doporučeno umístění a provoz skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje

Institut klinické a experimentální medicíny
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Doporučeno umístění a provoz angiografického kompletu

Městská nemocnice v Litoměřicích

Doporučeno umístění a provoz magnetické rezonance (MR 1,5T)

 

Stanoviska ze dne 19.5.2016

Fakultní nemocnice v Motole

Doporučeno umístění a provoz magnetické rezonance (MR 3T)

Affidea Praha s.r.o.

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Nemocnice Na Bulovce

Doporučeno umístění a provoz chromatografu s hmotnostní detekcí

Kardiologie na Bulovce, s.r.o., Praha

Doporučeno umístění a provoz angiografického RTG přístroje

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Doporučeno umístění a provoz verifikačního a plánovacího systému pro radioterapii

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Fakultní nemocnice Plzeň

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Doporučeno umístění a provoz skiaskopicko-skiagrafického kompletu

Doporučeno umístění a provoz CT simulátoru pro radioterapii - upgrade

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT) v nemocnici Turnov
Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje v nemocnici Turnov

Nemocnice Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz magnetické rezonance (MR 1,5T) - upgrade

Doporučeno umístění a provoz skiaskopického RTG přístroje s C ramenem

Doporučeno umístění a provoz skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje
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Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Doporučeno umístění a provoz magnetické rezonance (MR 1,5T)

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Doporučeno umístění a provoz lineárního urychlovače (LU)

Doporučeno umístění a provoz chromatografu a hmotnostního spektrometru

Krajská zdravotní, a.s.

Doporučeno umístění a provoz tomografické SPECT kamery v Nemocnici Chomutov,
o.z.

Doporučeno umístění a provoz angiografické linky v Nemocnici Most, o.z.

Doporučeno umístění a provoz litotryptoru v Nemocnici Most, o.z.

Doporučeno umístění a provoz sekvenátoru v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem,
o.z.

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz angiografického kompletu Nemocnice Kyjov,
příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz gamakamery SPECT/CT

Doporučeno umístění a provoz hmotnostního spektrometru

Doporučeno umístění a provoz skiaskopicko-skiagrafické stěny

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje (1)

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje (2)

Fakultní nemocnice Brno

Doporučeno umístění a provoz magnetické rezonance (MR 1,5T)

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín

Doporučeno umístění a provoz operačního mikroskopu pro neurochirurgii

Kroměřížská nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz magnetické rezonance (MR 1,5T)

Fakultní nemocnice Ostrava
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Doporučeno umístění a provoz litotryptoru

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Doporučeno umístění a provoz přístroje pro robotický nácvik chůze

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz angiografické linky

Doporučeno umístění a provoz gamakamery SPECT/CT

 

Stanoviska ze dne 14.7.2016

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Doporučeno umístění a provoz skiaskopicko-skiagrafického kompletu s C ramenem

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje

Podřipská nemocnice Roudnice nad Labem

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz skiaskopicko-skiagrafické stěny v Nemocnici v Chebu

NEMOS Sokolov s.r.o.

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Doporučeno umístění a provoz chromatografu s hmotnostní detekcí

Nemocnice Blansko

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz skiaskopicko-skiagrafického kompletu

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje

EPIS



www.novyepis.cz 01.05.2025

6

Fakultní nemocnice Olomouc

Doporučeno umístění a provoz litotryptoru

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje (RTG odd.)

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje (trauma ambulance)

Doporučeno umístění a provoz skiagraficko - skiaskopické stěny

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje

Doporučeno umístění a provoz skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje

Doporučeno umístění a provoz gamakamery SPECT/CT

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje

Krajská zdravotní, a.s.

Doporučeno umístění a provoz skiaskopického RTG s C ramenem v Nemocnici Děčín,
o.z.

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG kompletu v Nemocnici Teplice, o.z.

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG kompletu v Nemocnici Most, o.z.

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT) v Nemocnici Děčín, o.z.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Doporučeno umístění a provoz laboratorní linky (biochemický analyzátor) v
Orlickoústecké nemocnici

Doporučeno umístění a provoz magnetické rezonance (MR 1,5T) v Orlickoústecké
nemocnici

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT) ve Svitavské nemocnici
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Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT) v Litomyšlské nemocnici

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT) v Orlickoústecké
nemocnici Doporučeno umístění a provoz mamografu v Pardubické nemocnici

Doporučeno umístění a provoz mamografu v Litomyšlské nemocnici

Doporučeno umístění a provoz litotryptoru v Pardubické nemocnici

Kroměřížská nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz skiaskopicko-skiagrafické RTG stěny

Masarykův onkologický ústav

Doporučeno umístění a provoz laparoskopicko-hysteroskopické soupravy

Nemocnice Boskovice s.r.o.

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Vítkovická nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje (1)

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje (2)

Doporučeno umístění a provoz angiografické linky

Doporučeno umístění a provoz magnetické rezonance (MR 1,5T)

Doporučeno umístění a provoz skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje

Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Doporučeno umístění a provoz robotického zařízení pro nácvik a obnovu chůze

Doporučeno umístění a provoz hmotnostního spektrometru

Thomayerova nemocnice

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Vsetínská nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

 

Stanoviska ze dne 14.9.2016

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz magnetické rezonance (MR 1,5T)
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Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Doporučeno umístění a provoz skiagrafického RTG přístroje

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Doporučeno umístění a provoz operačního mikroskopu v Pardubické nemocnici

Doporučeno umístění a provoz hybridního PET/CT skeneru v Pardubické nemocnici

Nemocnice Na Homolce

Doporučeno umístění a provoz angiografického přístroje

Nemocnice Podlesí a.s., Třinec

Doporučeno umístění a provoz angiografického RTG přístroje (1)

Doporučeno umístění a provoz angiografického RTG přístroje (2)

Doporučeno umístění a provoz angiografického RTG přístroje (3) - upgrade

Doporučeno umístění a provoz angiografického RTG přístroje (4) - upgrade

Doporučeno umístění a provoz angiografického RTG přístroje (5) - upgrade

Fakultní nemocnice v Motole

Doporučeno umístění a provoz lineárního urychlovače (LU 1)

Doporučeno umístění a provoz lineárního urychlovače (LU 2)

Doporučeno umístění a provoz lineárního urychlovače (LU 3)

Fakultní nemocnice Olomouc

Doporučeno umístění a provoz O-arm zobrazovacího systému s navigací - upgrade

 

Stanoviska ze dne 23.11.2016

Fakultní nemocnice v Motole

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Doporučeno umístění a provoz lineárního urychlovače (LU A)

Doporučeno umístění a provoz lineárního urychlovače (LU B)

Doporučeno umístění a provoz mamografu (screening)

Doporučeno umístění a provoz mamografu (diagnostický)
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Doporučeno umístění a provoz magnetické rezonance (MR 1,5T) - upgrade

Institut klinické a experimentální medicíny

Doporučeno umístění a provoz magnetické rezonance (MR 3T)

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín

Doporučeno umístění a provoz terapeutického RTG ozařovače

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Doporučeno umístění a provoz CT simulátoru pro radioterapii

Doporučeno umístění a provoz tomoterapeutického ozařovače

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz O-arm zobrazovacího systému

Fakultní nemocnice Olomouc

Doporučeno umístění a provoz robotického systému da Vinci Xi

Karvinská hornická nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz počítačového tomografu (CT)

Rehabilitační ústav Kladruby

Doporučeno umístění a provoz přístroje pro robotický nácvik chůze

Masarykův onkologický ústav

Doporučeno umístění a provoz robotického systému da Vinci Xi

 

Tato doporučení Komise nezakládají  povinnost ministerstva k poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu na pořízení přístroje.
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